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Куда: Руководителю
Управления Федеральной антимонопольно!;: 
службы по Республике Тыва
667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 122 
"А"
Телефон: 8(39422) 6-67-87, Факс: (39422) 6-67-88 
Факс: (388-22) 5-11-56 
E-mail: tol7@fas.gov.ru

От кого: Акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод»
624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км 
.Челябинского тракта 
Тел.: (343)359-93-76 
mail@upz.ru

Заказчик: Министерство здравоохранения 
Республики Тыва
667000, Республика Тыва, ул. Московская, д. 2 
E-mail: lekotdel-17@tuva.ru 
8 (39422)6-06-32, 5-64-26

№26/103 от 08.05.2019г.

Жалоба
на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок
(Извещение № 0112200000819001125)

Настоящим доводим до сведения Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Тыва о нарушении Заказчиком в лице Министерства здравоохранения Республики 
Тыва при осуществлении закупки путём проведения электронного аукциона на право 
заключения государственного контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции 
легких (закупка № 0112200000819001125), Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе), а также и статьи 17 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции».

О нарушении Заказчиком Закона о контрактной системе свидетельствует следующее:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТ!; ; 
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1) Извещение О проведении электронного аукциона от 22.04.2019 №0112200000819001125 
содержит параметры оборудования, которые указывают на конкретную модель единственного 
производителя, а именно: аппарат искусственной вентиляции лёгких «SAVINA 300», 
производитель Dragerwerk AG & Co.KGaA, Lubeck, Германия), что в нарушении части 2 статьи 8 
и статьи 33 Закона о контрактной системе влечёт за собой сокращение числа хозяйствующих 
субъектов, которые могут принять участие в аукционе.

М/М Критичные параметры Треб о ван ия/Диапазон
Производитель

Модель

Страна

3 Привод
Скоба для защиты патрубков вдоха и выдоха от 
дисконекции Наличие

3.2. Время автономной работы от встроенного 
аккумулятора Не менее 40 мин.

Возможность работы от дополнительного 
аккумулятора с напряжением не более 12V или 
24V

Наличие

3.3. Подключение кислорода

диапазон
Диапазон давления централизованной системы 
газоснабжения: не менее 2,5 - не более 6,3 бар

4 Пользовательский интерфейс

Выбор режимов ИВЛ с помощью 
индивидуальных клавиш на панели управления 
вентилятора

Наличие

8 Параметры вентиляции

диапазон
диапазон

диапазон

диапазон

Дыхательный объем не менее 0,05 - не более 4,0 л
Частота дыханий не менее 1 - не более 80/мин

PEEP ’ П о л о ж и т е л ь н о е  давление в конце выдоха минимально 0 - но не более 50 
мбар

Максимальное давление на вдохе не менее 1 - не более 99 мбар
Возможность настройки инспираторной. паузы Наличие

диапазон

диапазон

диапазон
диапазон

диапазон

диапазон

Время вдоха не менее 0,1 - не, более 10 сек
Время вдоха при активации вдоха в ручной 
режиме не более 15 сек.

Время выдоха Не менее 500 мсек.
Интервал Апноэ не менее 15 - не более 60 сек

Чувствительность триггера. .
минимально значение не менее 1 
л/мин - максимальное значение 

не менее 13 л/мин

Поддержка давлением (Psupp) минимально 0 - но не более 50 
мбар

Критерии начала вспомогательного вдоха 
(Psupp): 1. 
Достижение установленного порога 
чувствительности триггера;
2. Объем самостоятельного вдоха не менее 25 
мл. ...

Наличие



Критерии завершения вспомогательного вдоха 
(Psupp): 1. 
Попытка выдоха пациента;
2. Скорость инспираторного потока не более 
25% от пикового значения;
3. Длительность вдоха не менее 4 сек.

Наличие

9 Дополнительные функции и процедуры

. Маневр раскрытия альвеол с помощью 
перемежающегося увеличения PEEP до не 
менее 20 мбар. Увеличение PEEP происходит 
подряд в течение не менее 2-х дыхательных 
циклов и повторяется не менее каждых 3-х 
минут.

Наличие

12 Мониторируемые показатели

12.1 Тренды не менее 240 часов (табличные и 
графические) Наличие

12.2 Отображение не менее 3-х кривых (объем, 
поток, давление) одновременно Наличие

Дыхательная петля "объем-С02" Наличие
Малые дыхательные петли Наличие

12.3 Журнал событий Наличие
Мониторинг концентрации 02 на вдохе с 
помощью двух независимых электрохимических 
датчиков. Один датчик предназначен для 
измерения и индикации, второй - для контроля 
калибровки. ■■

Наличие

Калибровка датчика 02 не менее 3-х раз в сутки 
без остановки вентиляции, отсоединения 
пациента и вмешательства оператора.

Наличие

Калибровка датчика 02 без остановки 
вентиляции и отсоединения пациента при 
изменении окружающей температуры >10°С или 
атмосферного давления >200 №а

Наличие

14 Мониторинг давления в дыхательных путях наличие

Два независимых датчика давления. Один 
датчик предназначен для измерения и 
индикации, второй - для контроля калибровки.

наличие

16 Регулируемые тревоги

диапазон Время срабатывания тревоги при АПНОЭ не менее 10 - не более 70 сек
Нет зарядки батарей Наличие

диапазон
Высокое давление не менее 10 - не более 100 мбар

диапазон
Диапазон регулировки верхнего предела тревоги 
по минутному объему не менее 2 - не более 45 л/мин

диапазон
Диапазон регулировки нижнего предела тревоги 
по минутному объему не менее 0,2 - не более 40 л/мин

диапазон
Высокий дыхательный объём, измеренный в 
фазе вдоха' не менее 0,03 - не более 5,0 л

диапазон
Высокая частота дыхания не менее 10 - не более 120 в мин.

Высокая температура вдыхаемого газа Наличие



Частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при описании в 
документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: 
Описание объекта закупки, должно, носить объективный характер. В описании объекта закупки 
указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны 
включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также 
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется 
другого способа, обеспечивающего более точное и чёткое описание характеристик объекта 
закупки.

Однако, в нарушение данных правил, Заказчик описал объект закупки таким образом, что:
1. Требования к оборудованию, указанному в таблице, ограничивает конкуренцию, так как 

ни один из представленных на рынке российских аналогов аппаратов для проведения 
искусственной вентиляции лёгких и респираторной поддержки, полностью соответствующих 
требованиям стандартов РФ (ГОСТ Р 55954-2014), а также имеющих лучшее соотношение цены 
и качества оборудования, не соответствует данному требованию. Не соответствует такому 
требованию и представленное на рынке РФ1 оборудование других зарубежных производителей.

2. Считаем, что требования к оборудованию, перечисленные в таблице, имеются в аппарате 
одной единственной модели, а именно, в аппарате.ИВЛ «SAVINA 300» .(производитель 
Dragerwerk AG & Co.KGaA, Lubeck, Германия), кроме того, данные функции не влияют на 
эффективность основной эксплуатационной задачи медицинским персоналом аппаратов ИВЛ для 
проведения качественной респираторной поддержки, не являются преимуществом, но ведут к 
ограничению возможного количества участников аукциона.

Требования к техническим характеристикам оборудования, указанные Заказчиком, не могут 
быть разумно объяснены .особыми, потребностями Заказчика, которые бы не были удовлетворены 
в полном объёме иными товарами иных производителей, аналогичными характеристиками, 
фактически не влияющими на функционально-качественные характеристики оборудования.

В настоящее время на Российском рынке имеются аппараты ИВЛ иных производителей, 
которые могут быть использованы для реализации конкретной, указанной в Техническом 
задании, цели осуществления закупки, но с незначительно отличающимися характеристиками, в 
том числе и Российского производителя. Однако, поставщики такого оборудования не могут 
принять участие в аукционе, поскольку, исходя из положений документации об электронном 
аукционе и требований . части 3 статьи 66, части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, 
участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае, если его заявка не соответствует 
требованиям документации о таком аукционе (не соответствует требованиям к отдельным 
техническим характеристикам). ' ::;с

Между тем, согласно действующему законодательству в сфере закупок при формировании 
объекта закупки Заказчик должен исходить из необходимости реализации конкретной цели 
осуществления закупки, а требования, предъявляемые Заказчиком к закупаемым товарам, 
работам, услугам, не должны приводить к закупке товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши (статья 18, статья 19 
Закона о контрактной системе). . ' ; > '

Обращаем внимание, что одной из основных задач законодательства в сфере управления 
государственными закупками является выявление в результате закупки лиц исполнителей 
контракта, которые в наибольшей степени будут отвечать целям эффективного использования 
источников финансирования.

Кроме того, в рамках данного аукциона, при условии внесения незначительных изменений, 
может быть предложено к поставке оборудование отечественного производства с техническими 
параметрами, не ухудшающими указанные в описании объекта закупки.



Согласно реализуемой в настоящее время Государственной программе содействия 
развитию Отечественного производства, курс на импортозамещение является одним из 
приоритетных для дальнейшего развития страны.

Заказчик полагает, что'мотивы принятия решения относительно потребности в тех или
иных товарах, их потребительских, функциональных свойствах, технических характеристиках,
качественных или иных параметрах товаров, являющихся предметом аукциона, не относятся к 
положениям аукционной документации, содержание которой определено в статье 64 
Федерального закона о контрактной системе.

Таким образом, указанные действия Заказчика нарушают часть 2 статьи 8, часть 1 статьи 
33, часть 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, а также пункт 2 части 1 статьи 17, часть 3 
статьи 17 Закона о защите конкуренции, что может привести к ограничению конкуренции, в 
частности к необоснованному ограничению количества участников закупки, поскольку, исходя 
из положений документации об электронном аукционе и требований части 3 статьи 66, части 4 
статьи 67 Закона о контрактной системе, участник закупки не допускается к участию в аукционе 
в случае, если его заявка не соответствует требованиям документации о таком аукционе, а также 
не допускается заключение контракта на поставку отдельных позиций объекта закупки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-Ф3'«О защите конкуренции»., ' •■> i

ПРОШУ
Управление Федеральной Антимонопольной службы России по Республике Тыва:

1. Признать жалобу АО «УПЗ» обоснованной,
2. Признать в действиях Министерства здравоохранения Республики Тыва нарушение 

положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных :нужд», федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» и . обязать Министерство 
здравоохранения Республики Тыва устранить нарушения, путем внесения изменений в 
документацию об аукционе, в том числе:

- указать используемые для определения соответствия потребностям Заказчика предлагаемого 
к поставке товара показатели технических характеристик товара, предоставляющие возможность 
доступа к участию в аукционе участников закупки, предлагающих к поставке аналогичный товар 
иных производителей, в том числе по фактам, указанным в жалобе.

3. Осуществить проверку •' соответствия формирования аукционной документации по 
извещению № 0112200000819001125, а также требований аукционной документации положениям 
ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Приостановить размещение заказа на определение поставщика на право заключения 
государственного контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (№ 
извещения: 0112200000819001125) до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

Приложения (в первый адрес): ' и"
1. Аукционная документация. .vt-;:-.
2. Протокол № 10-18 от 15.11.2018г.,

Временный генеральный директор 
Акционерного общества J е
«Уральский приборостроительный завод» Б.А. Гайнутдинов
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Куда: Руководителю
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Тыва
667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 122 
"А"
Телефон: 8(39422) 6-67-87, Факс: (39422) 6-67-88 
Факс: (388-22) 5-11-56 
E-mail: tol7@fas.gov.ru

От кого: Акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод»
624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км.
Челябинского тракта
Тел.:(343)359-93-76
mail@upz.ru

Заказчик: Министерство здравоохранения 
Республики Тыва
667000, Республика Тыва, ул. Московская, д. 2 
E-mail: lekotdell7@tuva.ru 
8 (39422)6-06-32, 5-64-26

№26/104 от 08.05.2019г.

Жалоба
на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок
(Извещение № 0112200000819001117)

Настоящим доводим до сведения Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Тыва о нарушении Заказчиком в лице Министерства здравоохранения Республики 
Тыва при осуществлении закупки путём проведения электронного аукциона на Право 
заключения государственного контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции 
легких (закупка № 0112200000819001117), Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе), а также и статьи 17 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

О нарушении Заказчиком Закона о контрактной системе свидетельствует следующее:

mailto:tol7@fas.gov.ru
mailto:mail@upz.ru
mailto:lekotdell7@tuva.ru


1) Извещение о проведении электронного аукциона от 22 . 04.2019 
№ 0112200000819001117содержит параметры оборудования, которые указывают на конкретную 
модель единственного производителя, а именно: аппарат искусственной вентиляции лёгких 
«SAVINA 300», производитель Dragerwerk AG & Co.KGaA, Lubeck, Германия), что в нарушении
части 2 статьи 8 и статьи 33 Закона о контрактной системе влечёт за собой сокращение числа
хозяйствующих субъектов, которые могут принять участие в аукционе.

№/№ Критичные параметры Требования/Диапазон
Производитель

Модель
Страна

3 Привод
Скоба для защиты патрубков вдоха и выдоха от 
дисконекции Наличие

3.2. Время автономной работы от встроенного 
аккумулятора Не менее 40 мин.

Возможность работы от дополнительного 
аккумулятора с напряжением не более 12V или 
24 V

Наличие

3.3. Подключение кислорода

диапазон
Диапазон давления централизованной системы 
газоснабжения: не менее 2,5 - не более 6,3 бар

Пользовательский интерфейс
Выбор режимов ИВJI с помощью 
индивидуальных клавиш на панели управления 
вентилятора

Наличие

8 Параметры вентиляции

диапазон
диапазон

диапазон
диапазон

Дыхательный объем не менее 0,05 - не более 4,0 л
Частота дыханий не менее 1 - не более 80/мин

PEEP - положительное давление в конце выдоха минимально 0 - но не более 50 
мбар

Максимальное давление на вдохе не менее 1 - не более 99 мбар
Возможность настройки инспираторной паузы Наличие

диапазон

диапазон
диапазон
диапазон

диапазон

диапазон

Время вдоха не менее 0,1 - не более 10 сек
Время вдоха при активации вдоха в ручной 
режиме не более 15 сек.

Время выдоха Не менее 500 мсек.
Интервзд.Апноэ.,,,, , ,, не менее 15 - не более 60 сек

Чувствительность триггера........................
минимально значение не менее 1 
л/мин - максимальное значение 

не менее 13 л/мин

Поддержка давлением (Psupp) минимально 0 - но не более 50 
мбар

Критерии начала вспомогательного вдоха 
(Psupp): 1. 
Достижение установленного порога 
чувствительности триггера;
2. Объем самостоятельного вдоха не менее 25 
мл.

Наличие

' !1ал iiMiic ■ ■



Критерии завершения вспомогательного вдоха 
(Psupp); 1_ 
Попытка выдоха пациента;
2. Скорость инспираторного потока не более 
25% от пикового значения;
3..Длительность вдоха не менее 4 сек.

Наличие

9 Дополнительные функции и процедуры

Маневр раскрытия альвеол с помощью 
перемежающегося увеличения PEEP до не 
менее 20 мбар. Увеличение PEEP происходит 
подряд в течение не менее 2-х дыхательных 
циклов и повторяется не менее каждых 3-х 
минут.

Наличие

12 Мониторируемые показатели

12.1 Тренды не менее 240 часов (табличные и 
графические) Наличие

12.2 Отображение не менее 3-х кривых (объем, 
поток, давление) одновременно Наличие

Дыхательная петля "объем-С02" Наличие
Малые дыхательные петли Наличие

12.3 Журнал событий Наличие
Мониторинг концентрации 02 на вдохе с 
помощью двух независимых электрохимических 
датчиков. Один датчик предназначен для 
измерения и индикации, второй - для контроля 
калибровки.

Наличие

Калибровка датчика 02 не менее 3-х раз в сутки 
без остановки вентиляции, отсоединения 
пациента и вмешательства оператора.

Наличие

Калибровка датчика 02 без остановки 
вентиляции и отсоединения пациента при 
изменении окружающей температуры >10°С или 
атмосферного давления >200 hPa

Наличие
i t x i  Г!* ;;' ’ '

14 Мониторинг давления в дыхательных путях наличие

Два независимых датчика давления. Один 
датчик предназначен для измерения и
индикации, второй - для контроля калибровки.
\7v■‘.v.Hbh'i ■,!>-. .. 'тгэд!, i • ■ •

наличие

16 Регулируемые тревоги

диапазон Время срабатывания тревоги при АПНОЭ не менее 10 - не более 70 сек
Нет зарядки батарей Наличие

диапазон
Высокое давление не менее 10 - не более 100 мбар

диапазон
Диапазон регулировки верхнего предела тревоги 
по минутному объему не менее 2 - не более 45 л/мин

диапазон
Диапазон регулировки нижнего предела тревоги 
по. минутному объему '■ не менее 0,2 - не более 40 л/мин

диапазон
Высокий дыхательный объем, измеренный в 
фазе вдоха не менее 0,03 - не более 5,0 л

диапазон
Высокая частота дыхания не менее 10 - не более 120 в мин.

Высокая температура вдыхаемого газа Наличие



Частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при описании в 
документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: 
Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки 
указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны 
включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также 
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется 
другого способа, обеспечивающего более точное и чёткое описание характеристик объекта 
закупки.

Однако, в нарушение данных правил, Заказчик описал объект закупки таким образом, что:
1. Требования к оборудованию, указанному в таблице, ограничивает конкуренцию, так как 

ни один из представленных на рынке российских аналогов аппаратов для проведения 
искусственной вентиляции лёгких и респираторной поддержки, полностью соответствующих 
требованиям стандартов РФ (ГОСТ Р 55954-2014), а также имеющих лучшее соотношение цены 
и качества оборудования* не соответствует данному требованию. Не соответствует такому 
требованию и представленное на рынке РФ оборудование других зарубежных производителей.

2. Считаем, что требования к оборудованию, перечисленные в таблице, имеются в аппарате 
одной единственной модели, а именно в аппарате ИВЛ «SAVINA 300» (производитель 
Dragerwerk AG & Co.KGaA, Lubeck, Германия), кроме того, данные функции не влияют на 
эффективность основной эксплуатационной задачи медицинским персоналом аппаратов ИВЛ для 
проведения качественной респираторной поддержки, не являются преимуществом, но ведут к 
ограничению возможного количества участников аукциона.

Требования к техническим характеристикам оборудования, указанные Заказчиком, не могут 
быть разумно объяснены особыми потребностями Заказчика, которые бы не были удовлетворены 
в полном объёме иными товарами иных производителей, аналогичными характеристиками, 
фактически не влияющими на функционально-качественные характеристики оборудования.

В настоящее время на Российском рынке имеются аппараты ИВЛ иных производителей, 
которые могут быть использованы для реализации конкретной, указанной в Техническом 
задании, цели осуществления закупки, но с незначительно отличающимися характеристиками, в 
том числе и Российского производителя. Однако, поставщики такого оборудования не могут 
принять участие в аукционе, поскольку, исходя из положений документации об электронном 
аукционе и требований части 3 статьи 66, части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, 
участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае, если его заявка не соответствует 
требованиям документации о таком аукционе (не соответствует требованиям к отдельным 
техническим характеристикам).

Между тем, согласно действующему законодательству в сфере закупок при формировании 
объекта закупки Заказчик должен исходить из необходимости реализации конкретной цели 
осуществления закупки, а требования, предъявляемые Заказчиком к закупаемым товарам, 
работам, услугам, не должны приводить к закупке товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные'потребительские свойства или являются предметами роскоши (статья 18, статья 19 
Закона о контрактной системе).

Обращаем внимание, что одной из основных задач законодательства в сфере управления 
государственными закупками является выявление в результате закупки лиц исполнителей 
контракта, которые в наибольшей степени будут отвечать целям эффективного использования 
источников финансирования.

Кроме того, в рамках данного аукциона, при условии внесения незначительных изменений, 
может быть предложено к поставке оборудование отечественного производства с техническими 
па1раметрами, не ухудшающими указанные в описании объекта закупки.



Согласно реализуемой в настоящее время Государственной программе содействия 
развитию Отечественного > ? производства, курс на импортозамещение является одним из 
приоритетных для дальнейшего развития страны.

Заказчик полагает, что мотивы принятия решения относительно потребности в тех или 
иных товарах, их потребительских, функциональных свойствах, технических характеристиках,

КЙЧССТВОННЫХ ИЛИ ИНЫХ параметрах товаров, ЯВЛЯЮЩИХСЯ предметом аукциона, не относятся к
положениям аукционной документации, содержание которой определено в статье 64 
Федерального закона о контрактной системе.

Таким образом, указанные действия Заказчика нарушают часть 2 статьи 8, часть 1 статьи 
33, часть 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, а также пункт 2 части 1 статьи 17, часть 3 
статьи 17 Закона о защите конкуренции, что может привести к ограничению конкуренции, в 
частности к необоснованному ограничению количества участников закупки, поскольку, исходя 
из положений документации об электронном аукционе и требований части 3 статьи 66, части 4 
статьи 67 Закона о контрактной системе, участник закупки не допускается к участию в аукционе 
в случае, если его заявка не соответствует требованиям документации о таком аукционе, а также 
не допускается заключение контракта на поставку отдельных позиций объекта закупки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013':!<<0 'контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции». ' '  • :'г“ ’ п и к ' - ' ;

ПРОШУ
Управление Федеральной Антимонопольной службы России по Республике Тыва:

1. Признать жалобу АО «УПЗ» обоснованной,
2. Признать в действиях 'Министерства здравоохранения Республики Тыва нарушение 

положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» и обязать Министерство 
здравоохранения Республики Тыва устранить нарушения, путем внесения изменений в 
документацию об аукционе, в том числе:

- указать используемые для определения соответствия потребностям Заказчика предлагаемого 
к поставке товара показатели технических характеристик товара, предоставляющие возможность 
доступа к участию в аукционе'участников закупки, предлагающих к поставке аналогичный товар 
иных производителей, в том числе по фактам, указанным в жалобе.

3. Осуществить проверку соответствия формирования аукционной документации по 
извещению №0112200000819001117, а также требований аукционной документации положениям 
ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Приостановить размещение заказа на определение поставщика на право заключения 
государственного контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (№ 
извещения: 0112200000819001117) до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

Приложения (в первый адрес): •' : .......... _ >■.  ■;
1. Аукционная документация.
2. Протокол № 10-18 от 15.11.2018г.

Б.А. Гайнутдинов

Временный генеральный директор '
Акционерного общества
«Уральский приборостроительный завод»


